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U.O. RADIOLOGIA SENOLOGICA E U.O. RADIOLOGIA SENOLOGICA E 
SCREENING MAMMOGRAFICOSCREENING MAMMOGRAFICO

ASL PiacenzaASL Piacenza
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Mammografia Digitale: Mammografia Digitale: 
•• Riduzione di dose*Riduzione di dose* : : 

**””Selenium FFDM cuts glandular radiation dose, study findsSelenium FFDM cuts glandular radiation dose, study finds”” Abstact from Abstact from 
RSNA 2007RSNA 2007

Modality: Mean AGD

FFDM (digitale) 0.83 mGy

FSM (analogico) 1.41 mGy

•Recupero immediato degli esami presenti su PACS :
•Rigenerazione precedenti
•NO gestione archivio
•NO errori di smarrimento da errata archiviazione

• No gestione rifiuti speciali :
Né camera oscura, né acidi
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• Consegna esame e referto contestuale all’esame di s econdo livello o 
all’esame di mammografia clinica :

•No tempi di attesa, disagio del paziente e dispendio  di ore / uomo

1°posizionamento

Invio esame al PACS/
Recupero precedenti dal PACS

Refertazione

Referto

Immagini

1°posizionamento

Refertazione

Sviluppo / Stampa / Archivio

Recupero precedenti da archivio

Referto

Immagini

Mammografia Digitale

Mammografia Analogica
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• Aumento di Produttività :

•Digitale 9/10 esami/ora (nr.2 spogliatoi)
•Analogico e CR 5 esami/ora (nr.1 spogliatoio)

• Qualità immagine :

•Digitale autoanalisi all’accensione e calibrazione ogni 2 
settimane o a richiesta del mammografo 
•Analogico controlli giornalieri da parte del Tecnic o di 
Radiologia per il mammografo e per la sviluppatrice
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•Facile e 
flessibile 
adattamento 
alle singole 
preferenze 
del Medico 
refertatore

OpView2OpView2
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Multi modalità
- Mammografia

- Immagini MR
- Immagini US

Workflow per:
- Diagnosi

- Screening
- Singola/doppia 

lettura

Applicazioni
- CAD

- MR Evaluation SW
- 3D Ultrasound 

Integrazione -IT
- HIS/RIS

- PACS 

- Interfaccia syngo
- Server/Client

La stazione di refertazioneLa stazione di refertazione

syngo syngo MammoReportMammoReport
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Screening workflow:Screening workflow:
Central screening locationCentral screening location

Screening Centro Salute Donna

DR PACS Mammo Spot
Ultrasound,

Biopsy,
Pathology

Aquisizione Immagini 1st/2nd lettore
Consensus
Conference

Secondo livello

CSIS CSIS CSIS

Central
Screening Information System

< CSIS >

Screening Periferico 
MV300 

CR

CSIS

Online data transfer
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Piacenza
Castel San Giovanni

Fiorenzuola

Bobbio
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Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione


